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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolestawcu po rozpatrzeniu wniosku
Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z o. o. z dnia 20.02.2024 r.,
znak L.dz.351/NL/2024, w sprawie zatwierdzenia systemu jakoéci prowadzonych badan
wody przez ich wlasne laboratorium, dziatajgc na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca
1985 1. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, 1688), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz.
775), art. 12 ust. 1, ust. 4, art. 12a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, 1688)

zatwierdza

system jakodci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
wykonywanych w Laboratorium PWiK w Bolestawcu nalezagcym do Przedsiebiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z o. o. w zakresie badania parametréw
mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych wody:

L.p. | B SRz NORMA / METODA BADAN
L. Azotany (A) PN-82/C-04576-08 .(wycofane‘l z katalogu PN)
N) PB-10/PPP4 wydanie 01 z dnia 15.03.2023 r.
2. Azotyny (A) PN-EN 26777:1999
3. Barwa N) PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015 metoda C
4, Chlor wolny (A) PN-EN ISO 7393-2:2018-04
5. Chlorki (A) PN-ISO 9297:1994
6. Chrom ogdlny (A) PN-EN 1233:2000
7. Cyjanki ogolne (A) PB-08 wydanie 01 z dnia 15.03.2023 r.
8. Fluorki (A) PB-07 wydanie 01 z dnia 15.03.2023 r.
9. Glin N) PN-EN ISO 12020:2002
10. iﬁgﬁﬁfaﬁgz?iﬂ;&? A) PN-EN ISO 8467:2001
LT B — (A) PN-ISO 7150—1:200.2 ]
N) PB-09/PPP4 wydanie 01 z dnia 15.03.2023 r.
12. | Metale: kadm, mangan, miedz, nikiel, otéw, zelazo (A) PN-ISO 8288:2002 metoda A
10| o S i el e e e[ o assaon
14. | Magnez (A) PN-EN ISO 7980:2002
15. | Metnosé (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt. 5.3
16. | Odczyn pH ) PN-EN ISO 10523:2012
17. | Przewodnosc¢ elektryczna wiasciwa (A) PN-EN 27888:1999
18, | Siarczany (A) PN-ISO 928032002 )
N) - PB-11 wydanie 01 z dnia 01.02.2024 r.
19. | Sod (A2 PN-ISO 9964-1:1994+ Ap1:2009, PN-ISO 9964-
: & 1/Ak:1997
20. | Twardo$¢ ogdlna (A) “PN-ISO 6059:1999
21. | Zapach 5 ™) “PN-72/C-04557 (wycofana z katalogu PN)
22. | Ogblna liczba mikroorganizméw w 22°C (A) PN-EN ISO 6222:2004
23. | Ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C (A) PN-EN ISO 6222:2004
24. | Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
25. | Liczba bakterii grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
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26. | Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-2:2014-06
27. | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-2:2014-06
28. | Liczba enterokokow katowych (A) PN-EN ISO 7899-2:2004
29. | Liczba Clostridium perfringens (A) PN-EN ISO 14189:2016-10
30. | Liczba Pseudomonas aeruginosa (A) PN-EN ISO 16266:2009

Powyzsze zatwierdzenie obowiazuje do dnia 01.03.2025 roku.
UZASADNIENIE

Dnia 21 lutego 2024 r. Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Bolestawcu
Sp. z 0. 0. zwrdcito sie z wnioskiem o zatwierdzenie udokumentowanego systemu jakosci
prowadzonych badan wody pitnej w Laboratorium PWiK w Bolestawcu, zataczajac wykaz
oznaczanych w wodzie parametréw z okre$leniem procedur badawczych, technik
pomiarowych 1 niepewnosci pomiaru wartosci parametrycznej oraz sprawozdanie
z uczestnictwa Laboratorium w badaniach bieglo$ci.

Badania chemiczne wody Laboratorium wykonuje w pracowni fizykochemicznej przy
ul. Granicznej 48 w Bolestawcu, a badania mikrobiologiczne w pracowni mikrobiologiczne;j
w Rakowicach.

Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 747. Akredytacja
obejmuje pobieranie probek wody do badan chemicznych i wlasciwosci fizykochemicznych
(PN-ISO 5667-5:2017-10) i mikrobiologicznych (PN-EN ISO 19458:2007) oraz badania
wody w zakresie parametréw wymienionych w tabeli decyzji.

Z przedtozonej przez strone dokumentacji wynika, ze Laboratorium PWiK w Bolestawcu
uczestniczy w badaniach bieglto$ci i uzyskuje zadowalajace wyniki tych badan.

Powyzsze ustalenia pozwolity na wydanie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bolestawcu decyzji administracyjnej zatwierdzajacej system jakosci
prowadzonych badan wody przez Laboratorium PWiK w Bolestawcu.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dolnoslgskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu za podrednictwem Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolestawcu w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania. W konsekwencji z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
stanie si¢ ostateczna i prawomocna.
Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 kodeksu postepowania administracyjnego wniesienie
odwotania w terminie wstrzymuje wykona%%dfasiql
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